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De detail-schema* a 2 en 3 geven de schakeling van de meter voor de ver- 
schillende standen sohematisch weer, dus zonder alle voo rsc hake 1 wee r- 
standen. 

DOEL 

De GM 6004/02 dient voor het meten van L.P. en H.P. wisselspanningen 
an geli jkspanningen. 

ALGEMEEN . 

Met de GM 6004/02 kunnen gelijk- en wi sselspanningen van $Q Kz - 100 MHz 
gemeten worden. Er aijn 5 bereiken, t.w. 0-3, 0-10, 0-30, 0-100 en 0-300 7, 
De tclerantie is voor geli jkspanningsmet ingen <2$, voor wisselspannings- 
metingen is deze <3$ voor frequenties van 50 Hz - 30 MHz, 7oor het fre- 

quence gebied van 30-100 MHz is deze van <3 tot maximaal 1Q$. 
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